
      
 

 

METRIA   Balanza de cuchara serie P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METRIA  

Balanza de cuchara  

1. Contiene:  

Balanza de cuchara 

2. Operación:  

-Encienda la báscula presionando 

el interruptor ON/OFF siempre en 

posición horizontal. 

-El dispositivo realizará una 

operación de autocomprobación. 

Cuando la pantalla muestre 0.0 g o 

0.00 g la báscula estará lista para 

su uso. 

-La báscula se apagará después de 

30 segundos de inactividad 

Botón “tara” hasta que el cero 

vuelva  a aparecer en pantalla.  Función de tara 

3. Función Tara.  

- El botón "TARA" también se 

utiliza para hacer la corrección a 

cero, con la cuchara vacía y en 

posición horizontal, pulse el botón 

hasta que "0" aparezca en la 

pantalla 

NOTA: Es muy importante 

mantener la cuchara horizontal 

durante su uso- 

4. Función de bloqueo 

Cuando la pantalla esté estática, 

pulse el botón “HOLD” para 

bloquear y mostrar el valor 

pesado, púlselo de nuevo para 

desbloquear la pantalla. 

5. Cambiar la unidad de pesaje 

 

Utilice el botón “MODE” para 

cambiar la unidad de pesaje (g, oz, 

gn, ml, etc.) Las pilas sólo deben 

cambiarse en una zona segura. 

 

6. Datos técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Al colocar recipientes o 

bolsas en la cuchara, pulse el     



      
 

 

 


